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Einleitung

Einleitung

Die Implantation eines Herzunterstitzungssystems/Kunstherzens kann bei Patientinnen und Patienten mit aku-
ter oder chronischer Herzinsuffizienz im fortgeschrittenen Stadium (NYHA 11I-1V) unabhéngig von der Atiologie
indiziert sein.

Die urspriinglich zur Uberbriickung der Wartezeit bis zur Transplantation entwickelten Herzunterstiitzungssys-
teme (assist devices) sind aufgrund beachtlicher medizinisch-technischer Weiterentwicklungen mittlerweile
weiter ausgereift. Inzwischen ist man dazu Gibergegangen, die Systeme friihzeitiger einzusetzen, um irreversib-
len Schaden an den Endorganen (z. B. Nieren, Leber) der erkrankten Patientinnen und Patienten vorzubeugen.
Aufgrund der zunehmenden Bedeutung dieser Therapieform in der medizinischen Versorgung und auch als
Folge der Spenderorganknappheit werden Herzunterstiitzungssysteme und Kunstherzen vermehrt eingesetzt.
Bislang unterlagen die mit einem Unterstlitzungssystem versorgten Patientinnen und Patienten jedoch keiner
Qualitatssicherung. Durch eine Weiterentwicklung sind sie seit dem Erfassungsjahr 2015 in den Leistungsbe-
reich integriert, der wie bislang auf den stationaren Sektor eingeschrankt ist.

Hinweis: Im vorliegenden Bericht entspricht die Silbentrennung nicht durchgehend den korrekten Regeln der
deutschen Rechtschreibung. Wir bitten um Verstandnis fur die technisch bedingten Abweichungen.
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
251800: Sterblichkeit im Krankenhaus nach Implantation eines Herzunterstiitzungssystems

251800: Sterblichkeit im Krankenhaus nach Implantation
eines Herzunterstlitzungssystems

Qualitatsziel Moglichst geringe Sterblichkeit im Krankenhaus

Hintergrund

Im Jahre 2001 wurde erstmals eine randomisierte kontrollierte Studie verdffentlicht, die das Uberleben nach
Implantation eines linksventrikularen Herzunterstitzungssystems (Left Ventricular Assist Device; LVAD) unter-
sucht hat (Rose et al. 2001). Das 1-Jahres-Uberleben betrug dabei 52 % und war der medikamentésen Therapie
damit deutlich Gberlegen. Untersucht wurden ausschlieflich Patientinnen und Patienten, die das System als
endgiiltige Therapie erhalten haben (Destination Therapy; DT). Seitdem sind die Uberlebensraten gestiegen. So
lag das 1-Jahres-Uberleben laut einer Registerstudie aus den USA zwischen den Jahren 2006 und 2009 bereits
bei 74 % (Kirklin et al. 2010). Park et al. (2012) kommen zu ahnlichen Ergebnissen. In einer Auswertung des glei-
chen Registers aus dem Jahr 2017 betrug die Uberlebensrate bei kontinuierlichen Pumpsystemen 81 % (Kirklin
et al. 2017). Allerdings sind diese Ergebnisse mit Vorbehalt zu bewerten, da in diesen Studien auch deutlich
wird, dass sich die Versorgungssituation bei Herzunterstiitzungssystemen sehr heterogen gestaltet. So werden
die Uberlebensraten maRgeblich von der Art des implantierten Unterstiitzungssystems beeinflusst. Bei der Im-
plantation von biventrikuldren Unterstitzungssystemen (Biventricular Assist Device; BiVAD) liegt z. B. die 1-
Jahres-Uberlebensrate deutlich niedriger (65 %, Kirklin et al. 2013). Ebenso ist die Implantation von pulsatilen
Pumpsystemen gegeniiber den kontinuierlichen mit einer niedrigeren Uberlebensrate (ca. 70 %) assoziiert (Kir-
klin et al. 2013). Auch Slaughter et al. (2009) kommen zu dem Schluss, dass kontinuierliche Pumpsysteme
pulsatilen beziiglich der Uberlebensraten (iberlegen sind. Entsprechend werden vermehrt kontinuierliche
Pumpsysteme als DT implantiert (Kirklin et al. 2012). Auch die Lage des Systems (intra-, para-, oder extrakorpo-
ral) hat wesentlichen Einfluss auf das Uberleben (Russo et al. 2009).

Die Sterblichkeit im Krankenhaus stellt einen wesentlichen Ergebnisparameter zur Beurteilung der Versor-
gungssituation dar. Die Studienlage zum Kurzzeitiiberleben nach Implantation eines Herzunterstlitzungssys-
tems ist aus oben genannten Griinden ebenso schwer zu beurteilen. Lietz et al. (2007) berichten von einer 27
%-igen Sterblichkeit im Krankenhaus nach Implantation eines linksventrikuldaren Systems bei DT. Das 30-Tage-
Uberleben lag fiir LVAD und BiVAD bei Patientinnen und Patienten mit der Indikation BTT oder DT bei Kirklin et
al. (2013) bei 95 %. Bei Lahpor et al. (2010) lag diese Rate fur LVAD iber alle Indikationen hinweg bei 85 %.
Ebenfalls Gber alle Indikationen hinweg, jedoch unter Einschluss von BiVAD, berichten Sharples et al. (2006)
von einer 30-Tage-Uberlebensrate von 74 %. Long et al. (2005) stellen fest, dass sich das 30-Tage-Uberleben bei
LVAD-Implantation als DT gegeniiber der eingangs erwahnten Studie (Rose et al. 2001) von 80,9 % auf 90,4 %
verbessert hat. Slaughter et al. (2013) berichten von einem 60-Tage-Uberleben von 97 %.

Vor dem Hintergrund, dass die Uberlebensrate von verschiedenen Einflussfaktoren abhingig ist, wird die Sterb-
lichkeit nach Implantation eines Herzunterstiitzungssystems/Kunstherzens in diesem Indikator risikoadjustiert.
Somit wird ein moglichst fairer Vergleich der Ergebnisse ermdglicht. Beriicksichtigt werden dabei zundchst die
Faktoren Patientenalter, Intermacs-Level der Patientinnen und Patienten, die implantierte Systemart und die
Zielstellung der Implantation. Diese Faktoren wurden auf Grundlage der beim IQTIG zur Verfiigung stehenden
Daten ermittelt.
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
251800: Sterblichkeit im Krankenhaus nach Implantation eines Herzunterstiitzungssystems

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item Bezeichnung M/K  Schliissel/Formel Feldname
15:B Wourden vor der statio- = M 0= nein VOROPTHORAKALIN
naren Aufnahme tho- 1= ja
rakale Operationen
(offen-chirurgisch) am
Patienten durchge-
fahrt?
19:B Wurde wahrend des M 0= nein HTXIN
stationdren Aufenthal- 1= ja
tes eine isolierte Herz-
transplantation durch-
gefihrt?
24:B Wurde wdhrend des M 0= nein VADTAHIN
stationdren Aufenthal- - ja
tes ein Herzunterstut-
zungssystem / Kunst-
herz implantiert?
32:M INTERMACS Profile-Le- = K 1= kritischer kardiogener Schock INTERMACS
vel1-7 2 = zunehmende Verschlechterung
trotz inotroper Medikation
3 = stabil, aber abhangig von Inot-
ropika
4 = ambulante orale Therapie, aber
haufige Ruhesymptomatik
5 = belastungsintolerant, keine Ru-
hesymptomatik
6 = gering belastbar, keine Ruhe-
symptomatik
7 = erweiterte NYHA-Klasse IlI
Symptome
41:M Lage des Herzunter- M 1= extrakorporal LAGEVADTAH
stltzungssystems / 2= parakorporal
Kunstherzens
3 = intrakorporal
42:M Art des Unterstiit- M 1= permanentes LVAD ARTSYSTEM
LU 2 = permanentes RVAD
3 = permanentes BiVAD
4= TAH
5= VA-ECMO
6 = temporares Herzunterstiitzungs-
system
101:B Entlassungsdatum K - ENTLDATUM
Krankenhaus
103:B Entlassungsgrund M s. Anhang: EntlGrund ENTLGRUND
EF* Patientenalter am Auf- | - alter(GEBDATUM;AUFNDATUM) alter

nahmetag in Jahren

1QTIG 2023
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
251800: Sterblichkeit im Krankenhaus nach Implantation eines Herzunterstiitzungssystems

Item Bezeichnung M/K  Schliissel/Formel Feldname
EF* Monat des Entlas- - monat(ENTLDATUM) monatEntl
sungstages

*Ersatzfeld im Exportformat

© 1QTIG 2023 Stand: 31.05.2023



Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
251800: Sterblichkeit im Krankenhaus nach Implantation eines Herzunterstiitzungssystems

Eigenschaften und Berechnung

ID 251800

Bezeichnung Sterblichkeit im Krankenhaus nach Implantation eines Herzunterstiitzungs-
systems

Indikatortyp Ergebnisindikator

Art des Wertes Qualitatsindikator

Datenquelle QS-Daten

Bezug zum Verfahren DeQS

Berechnungsart Logistische Regression (O/E)

Referenzbereich 2022 <1,36

Referenzbereich 2021 <1,36

Erlduterung zum Referenzbereich Der Referenzbereich leitet sich aus dem Referenzbereich und der bundeswei-

2022 ten Rate zum ehemaligen Indikator ,Sterblichkeit im Krankenhaus bei Im-

plantation eines LVAD" aus dem Erfassungsjahr 2017 ab. Der Referenzbe-
reich lag mit 30.0 % beim 1.36-fachen Wert der bundesweiten Rate mit 22.0
%. Entsprechend wird der Referenzwert zur risikoadjustierten Rate ebenso
beim 1.36-fachen des erwarteten Bundesdurchschnitt von O/E = 1 festgelegt.

Erlduterung zum Stellungnahmever- -

fahren 2022

Methode der Risikoadjustierung Logistische Regression

Erlauterung der Risikoadjustierung Im QS-Verfahren ,Herzunterstiitzungssysteme” werden Implantationen der
verschiedenen Systemarten LVAD, RVAD, BiVAD und TAH zusammen abgebil-
det. Fiir eine addaquate Bewertung hinsichtlich des heterogenen Versterberi-
sikos nach Implantationen der verschiedenen Systemarten wird ein logisti-
sches Regressionsmodell verwendet. Dieses Regressionsmodell berticksich-
tigt die folgenden Risikofaktoren:
a) Das Patientenalter
b) Das Intermacs-Level des Patienten
c) Die implantierte Systemart
d) Die Lage des Unterstiitzungssystems
e) Thorakale Voroperationen
Bei mehreren Eingriffen innerhalb eines Krankenhausaufenthaltes wird jeder
Eingriff separat betrachtet.

Rechenregeln Zdhler

Implantationen, nach denen die Patientin bzw. der Patient wahrend des
Krankenhausaufenthalts verstorben ist

Nenner

Implantationen eines Herzunterstltzungssystems unter Ausschluss von Im-
plantationen bei Patientinnen und Patienten mit einer Herztransplantation
wahrend desselben stationaren Aufenthalts

O (observed)

Beobachtete Anzahl an Eingriffen bei denen die Patientin bzw. der Patient im
Krankenhausaufenthalt verstarb

E (expected)

Erwartete Anzahl an Eingriffen bei denen die Patientin bzw. der Patient im
Krankenhausaufenthalt verstarb, risikoadjustiert nach logistischem MKU-
Score fiir den Indikator mit der ID 251800
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
251800: Sterblichkeit im Krankenhaus nach Implantation eines Herzunterstiitzungssystems

Erlauterung der Rechenregel

Teildatensatzbezug
Zdhler (Formel)
Nenner (Formel)

Kalkulatorische Kennzahlen

Therapien mittels VA-ECMO und temporare Herzunterstitzungssysteme
werden in diesem Indikator nicht berlicksichtigt.

HTXM:M

0_251800

E_251800

O (observed)

Art des Wertes

ID

Bezug zu QS-Ergebnissen
Bezug zum Verfahren

Sortierung

Rechenregel

Operator
Teildatensatzbezug

Zahler

Nenner

Darstellung

Grafik

E (expected)

Art des Wertes

ID

Bezug zu QS-Ergebnissen
Bezug zum Verfahren

Sortierung

Rechenregel

Operator
Teildatensatzbezug

Zahler

Nenner

Kalkulatorische Kennzahl
0_251800
251800

DeQS

Beobachtete Anzahl an Eingriffen bei denen die
Patientin bzw. der Patient im Krankenhausauf-
enthalt verstarb

Anzahl
HTXM:M
ENTLGRUND %==% ''07"

fn_EntlassunglnAJ &
fn_GGistHTXM_MKU &
HTXIN %==% 0 &
T(ARTSYSTEM %in% c(5,6))

Kalkulatorische Kennzahl
E_251800
251800

DeQS

Erwartete Anzahl an Eingriffen bei denen die
Patientin bzw. der Patient im Krankenhausauf-
enthalt verstarb, risikoadjustiert nach logisti-
schem MKU-Score fir den Indikator mit der ID
251800

Summe
HTXM:M
fn_MKUScore_251800

fn_EntlassunglnAJ &
fn_GGistHTXM_MKU &
HTXJIN %==% 0 &
T'(ARTSYSTEM %in% c(5,6))
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
251800: Sterblichkeit im Krankenhaus nach Implantation eines Herzunterstiitzungssystems

Verwendete Funktionen

Verwendete Listen
Darstellung
Grafik

Vergleichbarkeit mit Vorjahresergeb-
nissen

Erlauterung der Vergleichbarkeit zum
Vorjahr

Begriindung der Anderungen der end-
giiltigen gegeniiber den prospektiven
Rechenregeln

Darstellung -

Grafik -

fn_AJd
fn_Altergedecke I tMKU
fn_EntlassunglnAJ
fn_EntlassungJahr
fn_GGistHTXM_MKU
fn_MKUScore_251800

Eingeschrankt vergleichbar

Die Regressionskoeffizienten wurden auf der Datenbasis des Erfassungsjah-
res 2021 neu ermittelt. Mit Rechenregeln des Jahres 2022 berechnete Ergeb-
nisse flr das Jahr 2021 sind mit den Ergebnissen fiir das Jahr 2022 vergleich-
bar.

Dass neben Therapien mittels VA-ECMO auch temporéare Herzunterstit-
zungssysteme in diesem Indikator nicht beriicksichtigt werden, wurde durch
den G-BA bereits zu den endgiiltigen Rechenregeln 2021 beschlossen und
entsprechend fiir die endgililtigen Rechenregeln 2022 umgesetzt.

© 1QTIG 2023
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL

TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
251800: Sterblichkeit im Krankenhaus nach Implantation eines Herzunterstiitzungssystems

Risikofaktoren

Referenzwahrscheinlichkeit: 31,234 % (Odds: 0,454)

Risikofaktor Regressionskoeffizient Std.- Z-Wert Odds- 95 %-Vertrauensbereich
Fehler Ratio

Konstante -0,789215708555896 0,127 -6,199 - -
Altersrisiko pro Jahr Abwei- 0,030766633408942 0,003 9,980 1,031 1,025 -1,037
chung vom Durchschnittsalter
(56 Jahre) - gedeckelt bei 37
Jahren
Systemart - RVAD 0,753766994754092 0,164 4,602 2,125 1,542 - 2,929
Systemart - BiVAD 1,148844163358125 0,129 8,891 3,155 2,449 - 4,064
Systemart - TAH 1,917287730779113 0,267 7,179 6,802 4,030- 11,482
INTERMACS Level 2 -0,363123125919972 0,083 -4,376 0,696 0,591-0,818
INTERMACS Level 3 -1,222280264738029 @ 0,098 -12,518 0,295 0,243 -0,357
INTERMACS Level 4 -1,232874713938814 0,106 -11,643 0,291 0,237 -0,359
INTERMACS Level 5 -1,222467292772349 0,243 -5,021 0,295 0,183-0,475
INTERMACS Level 6-7 -0,689428874030764 0,199 -3,458 0,502 0,340-0,742
INTERMACS Level nicht be- -0,524355392503150 0,133 -3,933 0,592 0,456 - 0,769
kannt - (bei Systemwechsel und
-ergdanzungen)
Thorakale Operationen vor sta- 0,297543672498399 0,069 4,294 1,347 1,176 - 1,542
tiondrer Aufnahme
Lage des Systems: extra-/para- 0,753047143980950 0,123 6,129 2,123 1,669 - 2,702
korporal
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251800: Sterblichkeit im Krankenhaus nach Implantation eines Herzunterstiitzungssystems
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251801: Sterberisiko nach Implantation eines Herzunter-
stliitzungssystems/Kunstherzens

Qualitatsziel Das durchschnittliche Risikoprofil des gesamten Patientenkollektivs eines Krankenhausstan-
dortes sollte bei Implantation von Herzunterstiitzungssystemen/Kunstherzen nicht zu hoch
sein

Hintergrund

Die Indikationsstellung zur Implantation eines Herzunterstlitzungssystems/Kunstherzens stellt einen wichtigen
Parameter zur Identifikation von Unter-, Uber- und Fehlversorgung dar und erméglicht eine Beurteilung der
Prozessqualitat in den leistungserbringenden Einrichtungen. Grundsatzlich ist die Implantation bei Patientinnen
und Patienten mit akuter oder chronischer Herzinsuffizienz unabhingig von der Atiologie indiziert, sofern eine
Erholung des Herzmuskels erwartet werden kann (Bridge To Recovery; BTR), die Uberbriickung bis zu einer
Herztransplantation ermoglicht werden soll (Bridge To Transplant; BTT) oder die Herzfunktion durch das Her-
zunterstitzungssystem/Kunstherz dauerhaft aufrecht erhalten werden kann (Destination Therapy; DT) (Michel
et al. 2017, Angermayr et al. 2007).

Die Implantation eines Herzunterstiitzungssystems ist andererseits erst indiziert, wenn sich die Herzinsuffizienz
im fortgeschrittenen Stadium (NYHA 1lI-1V) befindet und trotz medikament&ser Therapie eine deutlich vermin-
derte Ejektionsfraktion vorliegt (Ponikowski et al. 2016, Wilson et al. 2009). Ponikowski et al. (2016) und Wilson
et al. (2009) berichten von weiteren Bedingungen, wie z. B. erhéhtem pulmonalen kapillaren Verschlussdruck
und einer Lebenserwartung von weniger als 2 Jahren. Auch werden dort Kontraindikationen wie beispielsweise
zusatzlich bestehende, fortgeschrittene Krebserkrankungen, septische Erkrankungen oder Unvertraglichkeit
gegeniber einer gerinnungshemmenden Medikation aufgefiihrt.

Zu einer angemessenen Indikation gehort auch eine Abschatzung der Prognose bei Implantation eines Herzun-
terstlitzungssystems/Kunstherzens. Hier hat sich der Interrmacs-Level laut des US-amerikanischen Registers fiir
mechanische Kreislaufunterstiitzung (The Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support;
INTERMACS) als Klassifikation des hamodynamischen Status von Patientinnen und Patienten als ein geeigneter
Pradiktor fiir das Uberleben nach Implantation eines Herzunterstiitzungssystems/Kunstherzens erwiesen (Kir-
klin et al. 2017, Boyle et al. 2011).

Zielgenaue Indikationskriterien lassen sich weiterhin allerdings evidenzbasiert nur schwer identifizieren bzw. in
einem Indikator bericksichtigen. Dennoch ist fiir jede Patientin und jeden Patienten das individuelle Risiko in
Folge eines Eingriffs zu versterben bei der Entscheidung fiir bzw. gegen die Implantation eines Herzunterstut-
zungssystems/Kunstherzens ausreichend zu berticksichtigen. Dieser Indikator berechnet daher pro Eingriff die
geschatzte Sterbewahrscheinlichkeit einer Patientin oder eines Patienten bzw. pro Standort die mittlere ge-
schatzte Sterbewahrscheinlichkeit. Bei der Konzeption dieses Indikators wurden die verschiedenen Risikoprofile
beziiglich der Eingriffsart bereits beriicksichtigt.
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
251801: Sterberisiko nach Implantation eines Herzunterstiitzungssystems/Kunstherzens

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item Bezeichnung M/K  Schliissel/Formel Feldname
15:B Wourden vor der statio- = M 0= nein VOROPTHORAKALIN
naren Aufnahme tho- 1= ja
rakale Operationen
(offen-chirurgisch) am
Patienten durchge-
fahrt?
19:B Wurde wahrend des M 0= nein HTXIN
stationdren Aufenthal- 1= ja
tes eine isolierte Herz-
transplantation durch-
gefihrt?
24:B Wurde wdhrend des M 0= nein VADTAHIN
stationdren Aufenthal- - ja
tes ein Herzunterstut-
zungssystem / Kunst-
herz implantiert?
32:M INTERMACS Profile-Le- = K 1= kritischer kardiogener Schock INTERMACS
vel1-7 2 = zunehmende Verschlechterung
trotz inotroper Medikation
3 = stabil, aber abhangig von Inot-
ropika
4 = ambulante orale Therapie, aber
haufige Ruhesymptomatik
5 = belastungsintolerant, keine Ru-
hesymptomatik
6 = gering belastbar, keine Ruhe-
symptomatik
7 = erweiterte NYHA-Klasse IlI
Symptome
41:M Lage des Herzunter- M 1= extrakorporal LAGEVADTAH
stltzungssystems / 2= parakorporal
Kunstherzens
3 = intrakorporal
42:M Art des Unterstiit- M 1= permanentes LVAD ARTSYSTEM
LU 2 = permanentes RVAD
3 = permanentes BiVAD
4= TAH
5= VA-ECMO
6 = temporares Herzunterstiitzungs-
system
101:B Entlassungsdatum K - ENTLDATUM
Krankenhaus
103:B Entlassungsgrund M s. Anhang: EntlGrund ENTLGRUND
EF* Patientenalter am Auf- | - alter(GEBDATUM;AUFNDATUM) alter

nahmetag in Jahren
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
251801: Sterberisiko nach Implantation eines Herzunterstiitzungssystems/Kunstherzens

Item Bezeichnung M/K  Schliissel/Formel Feldname
EF* Monat des Entlas- - monat(ENTLDATUM) monatEntl
sungstages

*Ersatzfeld im Exportformat
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
251801: Sterberisiko nach Implantation eines Herzunterstiitzungssystems/Kunstherzens

Eigenschaften und Berechnung

ID 251801

Bezeichnung Sterberisiko nach Implantation eines Herzunterstitzungssystems/Kunsther-
zens

Indikatortyp Prozessindikator

Art des Wertes Qualitatsindikator

Datenquelle QS-Daten

Bezug zum Verfahren DeQS

Berechnungsart Logistische Regression E

Referenzbereich 2022 <35,00 %

Referenzbereich 2021 <35,00 %

Erlduterung zum Referenzbereich Ein evidenzbasierter Referenzbereich lasst sich aus der nationalen und inter-

2022 nationalen Literatur derzeit nicht ableiten. Die Festlegung dieses Referenzbe-

reichs erfolgte daher auf der Basis eines Expertenkonsenses der Bundesfach-
gruppe Herz- und Lungentransplantation und unter Bericksichtigung der Er-
gebnisse des Strukturierten Dialogs der vergangenen Jahre.

Erlauterung zum Stellungnahmever- -
fahren 2022

Methode der Risikoadjustierung Logistische Regression

Erlauterung der Risikoadjustierung Im QS-Verfahren ,Herzunterstiitzungssysteme” werden Implantationen zu
den verschiedenen Systemarten LVAD, RVAD, BiVAD und TAH zusammen ab-
gebildet. Fir eine addquate Bewertung hinsichtlich des heterogenen Verster-
berisikos nach Implantationen der verschiedenen Systemarten wird ein logis-
tisches Regressionsmodell verwendet. Dieses Regressionsmodell beriicksich-
tigt die folgenden Risikofaktoren:

a) Das Patientenalter

b) Das Intermacs-Level des Patienten
c) Die implantierte Systemart

d) Die Lage des Unterstiitzungssystems
e) Thorakale Voroperationen

Rechenregeln Zdhler

Erwartete Anzahl an Eingriffen, bei denen die Patientin bzw. der Patient im
Krankenhausaufenthalt verstirbt, risikoadjustiert nach logistischem MKU-
Score fir den Indikator mit der ID 251800

Nenner

Implantationen eines Herzunterstltzungssystems unter Ausschluss von Im-
plantationen bei Patientinnen und Patienten mit einer Herztransplantation
wahrend desselben stationdren Aufenthalts und unter Ausschluss von Im-
plantationen in Standorten, in denen keine MKU-Patientin und kein MKU-Pa-
tient im Erfassungsjahr verstorben entlassen wurde

Erlauterung der Rechenregel Standorte, in denen im Erfassungsjahr keine MKU-Patientin und kein MKU-
Patient im Krankenhaus verstorben ist, sollen nicht aufgrund des Risikoprofils
des behandelten Patientenkollektivs aufféllig werden und werden daher aus
der Grundgesamtheit des Indikators ausgeschlossen.

Therapien mittels VA-ECMO und temporéare Herzunterstltzungssysteme
werden in diesem Indikator nicht berticksichtigt.

Der QI misst die Indikationsstellung.
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
251801: Sterberisiko nach Implantation eines Herzunterstiitzungssystems/Kunstherzens

Teildatensatzbezug
Zahler (Formel)

Nenner (Formel)

Verwendete Funktionen

Verwendete Listen
Darstellung
Grafik

Vergleichbarkeit mit Vorjahresergeb-
nissen

Erlauterung der Vergleichbarkeit zum
Vorjahr

Begriindung der Anderungen der end-
giiltigen gegeniiber den prospektiven
Rechenregeln

HTXM:M
fn_MKUScore_ 251800

fn_EntlassungInAJ & fn_GGistHTXM_MKU & HTXJIN %==% O
& V(ARTSYSTEM %in% c(5,6)) &
VB$MKUPatientenVerstorben %>% O

fn_AJ
fn_Altergedecke I tMKU
fn_EntlassunglnAJ
fn_EntlassungJahr
Fn_GGistHTXM_MKU
fn_MKUScore_ 251800

Eingeschrankt vergleichbar

Die Regressionskoeffizienten wurden auf der Datenbasis des Erfassungsjah-
res 2021 neu ermittelt. Mit Rechenregeln des Jahres 2022 berechnete Ergeb-
nisse flr das Jahr 2021 sind mit den Ergebnissen fiir das Jahr 2022 vergleich-
bar.

Dass neben Therapien mittels VA-ECMO auch temporéare Herzunterstit-
zungssysteme in diesem Indikator nicht beriicksichtigt werden, wurde durch
den G-BA bereits zu den endgiiltigen Rechenregeln 2021 beschlossen und
entsprechend fiir die endgiiltigen Rechenregeln 2022 umgesetzt.
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
251801: Sterberisiko nach Implantation eines Herzunterstiitzungssystems/Kunstherzens

Literatur

Angermayr, L; Garrido, MV; Busse, R; Hrsg. (2007): Kiinstliche Ventrikel bei fortgeschrittener Herzinsuffizienz.
(Schriftenreihe Health Technology Assessment (HTA), Bd. 59). KéIn: DIMDI [Deutsches Institut fur Medizini-
sche Dokumentation und Information]. URL: https://portal.dimdi.de/de/hta/hta_berichte/htal89 be-
richt_de.pdf (abgerufen am: 09.01.2019).

Boyle, AJ; Ascheim, DD; Russo, MJ; Kormos, RL; John, R; Naka, Y; et al. (2011): Clinical outcomes for continuous-
flow left ventricular assist device patients stratified by pre-operative INTERMACS classification. Journal of
Heart and Lung Transplantation 30(4): 402-407. DOI: 10.1016/j.healun.2010.10.016.

Kirklin, JK; Pagani, FD; Kormos, RL; Stevenson, LW; Blume, ED; Myers, SL; et al. (2017): Eighth annual INTER-
MACS report: Special focus on framing the impact of adverse events. Journal of Heart and Lung Transplanta-
tion 36(10): 1080-1086. DOI: 10.1016/j.healun.2017.07.005.

Michel, S; Sodian, R; Hagl, C; Welp, H; Scherer, M; Tjan, TDT; et al. (2017): Indikation zur mechanischen Kreis-
laufunterstiitzung. Kapitel 2. In: Boeken, U; Assmann, A; Born, F; Klotz, S; Schmid, C; Hrsg.: Mechanische
Herz-Kreislauf-Unterstiitzung. Indikationen, Systeme, Implantationstechniken. 2. Auflage. Berlin: Springer,
9-23. ISBN: 978-3-662-53489-2.

Ponikowski, P; Voors, AA; Anker, SD; Bueno, H; Cleland, JGF; Coats, AJS; et al. (2016): 2016 ESC Guidelines for
the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. The Task Force for the diagnosis and treat-
ment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Developed with the
special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. European Heart Journal 37(27): 2129-
2200. DOI: 10.1093/eurheartj/ehw128.

Wilson, SR; Mudge, GH; Stewart, GC; Givertz, MM (2009): Evaluation for a Ventricular Assist Device. Selecting
the Appropriate Candidate. Circulation 119(16): 2225-2232. DOI: 10.1161/circulationaha.109.850610.

1QTIG 2023 Stand: 31.05.2023 19



Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
Gruppe: Neurologische Komplikationen bei Implantation eines Herzunterstiitzungssystems

Gruppe: Neurologische Komplikationen bei Implantation
eines Herzunterstlitzungssystems

Bezeichnung Gruppe Neurologische Komplikationen bei Implantation eines Herzunterstiitzungssystems

Qualitatsziel Die Rate an postoperativen zerebrovaskuldaren Komplikationen (Transitorische ischdamische
Attacke (TIA), Schlaganfall oder Koma) soll gering sein

Hintergrund

Neurologische Komplikationen zdhlen zu den haufigsten unerwiinschten Ereignissen nach mechanischer Kreis-
laufunterstiitzung. In zahlreichen Primdrstudien werden Komplikationsraten zwischen 4 % und 28 % ausgewie-
sen (Angermayr et al. 2007). Kato et al. (2012) zeigen, dass insgesamt 14 % der LVAD-Patientinnen und LVAD-
Patienten eine neurologische Komplikation entwickelten.

Die Mehrheit an neurologischen Ereignissen tritt kurzzeitig auf, kann aber verheerende Folgen wie z. B. einen

Schlaganfall verursachen. Dembitsky et al. (2004) zeigen, dass 16 % der LVAD-Patientinnen und LVAD-Patienten
einen Schlaganfall erlitten haben.
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
52385: Neurologische Komplikationen bei Implantation eines LVAD

52385: Neurologische Komplikationen bei Implantation eines LVAD

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item Bezeichnung M/K  Schliissel/Formel Feldname
24:B Wurde wdhrend des M 0= nein VADTAHIN
stationdren Aufenthal- - ja
tes ein Herzunterstut-
zungssystem / Kunst-
herz implantiert?
42:M Art des Unterstiit- M 1= permanentes LVAD ARTSYSTEM
ZUnsssyslems 2 = permanentes RVAD
3 = permanentes BiVAD
4= TAH
5= VA-ECMO
6 = temporares Herzunterstiitzungs-
system
45:M neurologische Dysfunk- = M 0= nein NEURODYSFUNKTION
tion 1= ja
101:B Entlassungsdatum K - ENTLDATUM
Krankenhaus
EF* Monat des Entlas- - monat(ENTLDATUM) monatEntl

sungstages

*Ersatzfeld im Exportformat
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
52385: Neurologische Komplikationen bei Implantation eines LVAD

Eigenschaften und Berechnung

ID 52385

Bezeichnung Neurologische Komplikationen bei Implantation eines LVAD
Indikatortyp Ergebnisindikator

Art des Wertes Qualitatsindikator

Datenquelle QS-Daten

Bezug zum Verfahren DeQS

Berechnungsart Ratenbasiert

Referenzbereich 2022 <20,00 %

Referenzbereich 2021 <20,00 %

Erlduterung zum Referenzbereich -
2022

Erlduterung zum Stellungnahmever- -
fahren 2022

Methode der Risikoadjustierung Keine weitere Risikoadjustierung
Erlauterung der Risikoadjustierung -

Rechenregeln Zdhler

Implantationen mit postoperativer neurologischer Komplikation/postopera-
tivem zerebrovaskuldarem Ereignis mit einer Dauer von > 24 Stunden und
funktionell relevantem neurologischen Defizit bei Entlassung (Rankin > = 2)

Nenner

Alle Implantationen eines LVAD

Erlauterung der Rechenregel Dieser Ql berlicksichtigt alle Neuimplantationen, Systemwechsel und —ergan-
zungen.

Teildatensatzbezug HTXM:M

Zahler (Formel) NEURODYSFUNKTION %==% 1

Nenner (Formel) fn_EntlassunglnAJd &

fn_GGistHTXM_MKU &
ARTSYSTEM %in% c(1,2,3,4) &
ARTSYSTEM %==% 1

Verwendete Funktionen fn_AJd
fn_EntlassunglnAJ
fn_EntlassungJahr
fn_GGistHTXM_MKU

Verwendete Listen -

Darstellung -

Grafik -

Vergleichbarkeit mit Vorjahresergeb- Vergleichbar
nissen

Erlduterung der Vergleichbarkeit zum -
Vorjahr
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
52385: Neurologische Komplikationen bei Implantation eines LVAD

Begriindung der Anderungen der end- -
giiltigen gegeniiber den prospektiven
Rechenregeln
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
52386: Neurologische Komplikationen bei Implantation eines BiVAD

52386: Neurologische Komplikationen bei Implantation eines BiVAD

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item Bezeichnung M/K  Schliissel/Formel Feldname
24:B Wurde wdhrend des M 0= nein VADTAHIN
stationdren Aufenthal- - ja
tes ein Herzunterstut-
zungssystem / Kunst-
herz implantiert?
42:M Art des Unterstiit- M 1= permanentes LVAD ARTSYSTEM
ZUnsssyslems 2 = permanentes RVAD
3 = permanentes BiVAD
4= TAH
5= VA-ECMO
6 = temporares Herzunterstiitzungs-
system
45:M neurologische Dysfunk- = M 0= nein NEURODYSFUNKTION
tion 1= ja
101:B Entlassungsdatum K - ENTLDATUM
Krankenhaus
EF* Monat des Entlas- - monat(ENTLDATUM) monatEntl

sungstages

*Ersatzfeld im Exportformat
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
52386: Neurologische Komplikationen bei Implantation eines BiVAD

Eigenschaften und Berechnung

ID

Bezeichnung
Indikatortyp

Art des Wertes
Datenquelle

Bezug zum Verfahren
Berechnungsart
Referenzbereich 2022
Referenzbereich 2021

Erlduterung zum Referenzbereich
2022

Erlduterung zum Stellungnahmever-
fahren 2022

Methode der Risikoadjustierung
Erlauterung der Risikoadjustierung

Rechenregeln

Erlauterung der Rechenregel

Teildatensatzbezug
Zahler (Formel)

Nenner (Formel)

Verwendete Funktionen

Verwendete Listen
Darstellung
Grafik

Vergleichbarkeit mit Vorjahresergeb-
nissen

Erlduterung der Vergleichbarkeit zum
Vorjahr

52386

Neurologische Komplikationen bei Implantation eines BiVAD

Transparenzkennzahl
QS-Daten
DeQS

Ratenbasiert

Keine weitere Risikoadjustierung

Zahler

Implantationen mit postoperativer neurologischer Komplikation/postopera-
tivem zerebrovaskuldarem Ereignis mit einer Dauer von > 24 Stunden und
funktionell relevantem neurologischen Defizit bei Entlassung (Rankin > 2)

Nenner
Alle Implantationen eines BiVAD

Diese Kennzahl beriicksichtigt alle Neuimplantationen, Systemwechsel und —
erganzungen.

HTXM:M
NEURODYSFUNKTION %==% 1

fn_EntlassunglnAJ &
fn_GGistHTXM_MKU &
ARTSYSTEM %in% c(1,2,3,4) &
ARTSYSTEM %==% 3

fn_AJd
fn_EntlassunglnAJ
fn_EntlassungJahr
Fn_GGistHTXM_MKU

Vergleichbar
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
52386: Neurologische Komplikationen bei Implantation eines BiVAD

Begriindung der Anderungen der end- -
giiltigen gegeniiber den prospektiven
Rechenregeln

© 1QTIG 2023 Stand: 31.05.2023

26



Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
52387: Neurologische Komplikationen bei Implantation eines TAH

52387: Neurologische Komplikationen bei Implantation eines TAH

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item Bezeichnung M/K  Schliissel/Formel Feldname
24:B Wurde wdhrend des M 0= nein VADTAHIN
stationdren Aufenthal- - ja
tes ein Herzunterstut-
zungssystem / Kunst-
herz implantiert?
42:M Art des Unterstiit- M 1= permanentes LVAD ARTSYSTEM
ZUnsssyslems 2 = permanentes RVAD
3 = permanentes BiVAD
4= TAH
5= VA-ECMO
6 = temporares Herzunterstiitzungs-
system
45:M neurologische Dysfunk- = M 0= nein NEURODYSFUNKTION
tion 1= ja
101:B Entlassungsdatum K - ENTLDATUM
Krankenhaus
EF* Monat des Entlas- - monat(ENTLDATUM) monatEntl

sungstages

*Ersatzfeld im Exportformat
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
52387: Neurologische Komplikationen bei Implantation eines TAH

Eigenschaften und Berechnung

ID

Bezeichnung
Indikatortyp

Art des Wertes
Datenquelle

Bezug zum Verfahren
Berechnungsart
Referenzbereich 2022
Referenzbereich 2021

Erlduterung zum Referenzbereich
2022

Erlduterung zum Stellungnahmever-
fahren 2022

Methode der Risikoadjustierung
Erlauterung der Risikoadjustierung

Rechenregeln

Erlauterung der Rechenregel

Teildatensatzbezug
Zahler (Formel)

Nenner (Formel)

Verwendete Funktionen

Verwendete Listen
Darstellung
Grafik

Vergleichbarkeit mit Vorjahresergeb-
nissen

Erlduterung der Vergleichbarkeit zum
Vorjahr

52387

Neurologische Komplikationen bei Implantation eines TAH

Transparenzkennzahl
QS-Daten
DeQS

Ratenbasiert

Keine weitere Risikoadjustierung

Zahler

Implantationen mit postoperativer neurologischer Komplikation/postopera-
tivem zerebrovaskuldarem Ereignis mit einer Dauer von > 24 Stunden und
funktionell relevantem neurologischen Defizit bei Entlassung (Rankin > 2)

Nenner
Alle Implantationen eines TAH

Diese Kennzahl beriicksichtigt alle Neuimplantationen, Systemwechsel und —
erganzungen.

HTXM:M
NEURODYSFUNKTION %==% 1

fn_EntlassunglnAJ &
fn_GGistHTXM_MKU &
ARTSYSTEM %in% c(1,2,3,4) &
ARTSYSTEM %==% 4

fn_AJd
fn_EntlassunglnAJ
fn_EntlassungJahr
Fn_GGistHTXM_MKU

Vergleichbar
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
52387: Neurologische Komplikationen bei Implantation eines TAH

Begriindung der Anderungen der end- -
giiltigen gegeniiber den prospektiven
Rechenregeln
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
Neurologische Komplikationen bei Implantation eines Herzunterstiitzungssystems
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
Gruppe: Sepsis bei Implantation eines Herzunterstiitzungssystems

Gruppe: Sepsis bei Implantation eines Herzunterstiit-
zungssystems

Bezeichnung Gruppe Sepsis bei Implantation eines Herzunterstltzungssystems
Qualitatsziel Die Sepsisrate nach Implantation eines Herzunterstiitzungssystems/Kunstherzens soll gering
sein

Hintergrund

Die mechanische Herzunterstiitzung ist assoziiert mit haufigen und oft schwerwiegenden Komplikationen, wel-
che auch oftmals die unmittelbaren Todesursachen sind. Infektionen und Blutungen stellen die relevantesten
Komplikationen im Zusammenhang mit Herzunterstiitzungssystemen dar (Kirklin et al. 2017, Genovese et al.
2010) und sind mit einer erh6hten Mortalitat assoziiert (Healy et al. 2013, Patlolla et al. 2009).

Bereits im Jahr 2001 wurden in einer randomisierten kontrollierten Studie haufige schwerwiegende Komplikati-
onen wie Infektionen, Blutungen, thromboembolische sowie neurologische Ereignisse und Rechtsherzversagen

ausgewiesen (Rose et al. 2001).

Infektionen treten insbesondere an der Hautdurchtrittsstelle (Driveline Infection) und an der im Kérper gelege-
nen Tasche des Pumpsystems auf. Die Hautdurchtrittsstelle ist notwendig, um das Herzunterstiitzungssystem
mit der ggf. extern gelegenen Steuerungseinheit zu verbinden. Angermayr et al. (2007) berichten in ihrem HTA
von Infektionsraten zwischen 6 und 72 % bei Patientinnen und Patienten mit einem Unterstlitzungssystem als
Uberbriickung zur Transplantation (Bridge To Transplant; BTT). Bei Patientinnen und Patienten mit BTR (Bridge
To Recovery) wird von dhnlichen Infektionsraten berichtet. Die von Angermayr et al. (2007) zusammengefass-
ten Studien verdeutlichen, dass insbesondere der praoperative Zustand der Patientin oder des Patienten und
die Erfahrung der behandelnden Arztinnen und Arzte die Infektionsrate beeinflussen. Auch die Lage des Sys-

tems (intra-, para- oder extrakorporal) beeinflusst das Infektionsrisiko (Russo et al. 2009).
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen

52388: Sepsis bei Implantation eines LVAD

52388: Sepsis bei Implantation eines LVAD

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item Bezeichnung M/K  Schliissel/Formel Feldname
24:B Wurde wdhrend des M 0= nein VADTAHIN
stationdren Aufenthal- - ja
tes ein Herzunterstut-
zungssystem / Kunst-
herz implantiert?
42:M Art des Unterstiit- M 1= permanentes LVAD ARTSYSTEM
ZUnsssyslems 2 = permanentes RVAD
3 = permanentes BiVAD
4= TAH
5= VA-ECMO
6 = temporares Herzunterstiitzungs-
system
44:M Sepsis M 0= nein SEPSIS
1= ja
101:B Entlassungsdatum K - ENTLDATUM
Krankenhaus
EF* Monat des Entlas- - monat(ENTLDATUM) monatEntl

sungstages

*Ersatzfeld im Exportformat

1QTIG 2023

Stand: 31.05.2023
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
52388: Sepsis bei Implantation eines LVAD

Eigenschaften und Berechnung

ID 52388

Bezeichnung Sepsis bei Implantation eines LVAD
Indikatortyp Ergebnisindikator

Art des Wertes Qualitatsindikator

Datenquelle QS-Daten

Bezug zum Verfahren DeQS

Berechnungsart Ratenbasiert

Referenzbereich 2022 <20,73 % (95. Perzentil)
Referenzbereich 2021 <18,99 % (95. Perzentil)
Erlduterung zum Referenzbereich -

2022

Erlduterung zum Stellungnahmever- -

fahren 2022

Methode der Risikoadjustierung Keine weitere Risikoadjustierung

Erlauterung der Risikoadjustierung -

Rechenregeln Zdhler
Implantationen mit Sepsis im postoperativen Verlauf
Nenner
Alle Implantationen eines LVAD
Erlduterung der Rechenregel Dieser QI beriicksichtigt alle Neuimplantationen, Systemwechsel und —ergan-
zungen mit postoperativ vorliegender Sepsis unabhangig vom Zeitpunkt des

Auftretens der Sepsis, d.h. auch bei Vorliegen der Sepsis bereits pra- oder in-
traoperativ.

Teildatensatzbezug HTXM:M
Zahler (Formel) SEPSIS %==% 1
Nenner (Formel) fn_EntlassunglnAJd &

fn_GGistHTXM_MKU &
ARTSYSTEM %in% c(1,2,3,4) &
ARTSYSTEM %==% 1

Verwendete Funktionen fn_AJd
fn_EntlassunglnAJ
fn_EntlassungJahr
fn_GGistHTXM_MKU

Verwendete Listen -

Darstellung -

Grafik -

Vergleichbarkeit mit Vorjahresergeb- Vergleichbar
nissen

Erlduterung der Vergleichbarkeit zum -
Vorjahr

1QTIG 2023 Stand: 31.05.2023
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
52388: Sepsis bei Implantation eines LVAD

Begriindung der Anderungen der end- -
giiltigen gegeniiber den prospektiven
Rechenregeln

© 1QTIG 2023 Stand: 31.05.2023
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen

52389: Sepsis bei Implantation eines BiVAD

52389: Sepsis bei Implantation eines BiVAD

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item Bezeichnung M/K  Schliissel/Formel Feldname
24:B Wurde wdhrend des M 0= nein VADTAHIN
stationdren Aufenthal- - ja
tes ein Herzunterstut-
zungssystem / Kunst-
herz implantiert?
42:M Art des Unterstiit- M 1= permanentes LVAD ARTSYSTEM
ZUnsssyslems 2 = permanentes RVAD
3 = permanentes BiVAD
4= TAH
5= VA-ECMO
6 = temporares Herzunterstiitzungs-
system
44:M Sepsis M 0= nein SEPSIS
1= ja
101:B Entlassungsdatum K - ENTLDATUM
Krankenhaus
EF* Monat des Entlas- - monat(ENTLDATUM) monatEntl

sungstages

*Ersatzfeld im Exportformat

1QTIG 2023

Stand: 31.05.2023
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
52389: Sepsis bei Implantation eines BiVAD

Eigenschaften und Berechnung

ID 52389
Bezeichnung Sepsis bei Implantation eines BiVAD

Indikatortyp -

Art des Wertes Transparenzkennzahl
Datenquelle QS-Daten

Bezug zum Verfahren DeQS
Berechnungsart Ratenbasiert
Referenzbereich 2022 -

Referenzbereich 2021 -

Erlduterung zum Referenzbereich -
2022

Erlduterung zum Stellungnahmever- -
fahren 2022

Methode der Risikoadjustierung Keine weitere Risikoadjustierung
Erlauterung der Risikoadjustierung -

Rechenregeln Zdhler
Implantationen mit Sepsis im postoperativen Verlauf
Nenner
Alle Implantationen eines BiVAD
Erlduterung der Rechenregel Diese Kennzahl bericksichtigt alle Neuimplantationen, Systemwechsel und —
erganzungen, mit postoperativ vorliegender Sepsis unabhangig vom Zeit-

punkt des Auftretens der Sepsis, d.h. auch bei Vorliegen der Sepsis bereits
pra- oder intraoperativ.

Teildatensatzbezug HTXM:M
Zahler (Formel) SEPSIS %==% 1
Nenner (Formel) fn_EntlassunglnAJd &

fn_GGistHTXM_MKU &
ARTSYSTEM %in% c(1,2,3,4) &
ARTSYSTEM %==% 3

Verwendete Funktionen fn_AJd
fn_EntlassunglnAJ
fn_EntlassungJahr
fn_GGistHTXM_MKU

Verwendete Listen -

Darstellung -

Grafik -

Vergleichbarkeit mit Vorjahresergeb- Vergleichbar
nissen

Erlduterung der Vergleichbarkeit zum -
Vorjahr
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
52389: Sepsis bei Implantation eines BiVAD

Begriindung der Anderungen der end- -
giiltigen gegeniiber den prospektiven
Rechenregeln

© 1QTIG 2023 Stand: 31.05.2023
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen

52390: Sepsis bei Implantation eines TAH

52390: Sepsis bei Implantation eines TAH

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item Bezeichnung M/K  Schliissel/Formel Feldname
24:B Wurde wdhrend des M 0= nein VADTAHIN
stationdren Aufenthal- - ja
tes ein Herzunterstut-
zungssystem / Kunst-
herz implantiert?
42:M Art des Unterstiit- M 1= permanentes LVAD ARTSYSTEM
ZUnsssyslems 2 = permanentes RVAD
3 = permanentes BiVAD
4= TAH
5= VA-ECMO
6 = temporares Herzunterstiitzungs-
system
44:M Sepsis M 0= nein SEPSIS
1= ja
101:B Entlassungsdatum K - ENTLDATUM
Krankenhaus
EF* Monat des Entlas- - monat(ENTLDATUM) monatEntl

sungstages

*Ersatzfeld im Exportformat

1QTIG 2023

Stand: 31.05.2023
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
52390: Sepsis bei Implantation eines TAH

Eigenschaften und Berechnung

ID 52390
Bezeichnung Sepsis bei Implantation eines TAH

Indikatortyp -

Art des Wertes Transparenzkennzahl
Datenquelle QS-Daten

Bezug zum Verfahren DeQS
Berechnungsart Ratenbasiert
Referenzbereich 2022 -

Referenzbereich 2021 -

Erlduterung zum Referenzbereich -
2022

Erlduterung zum Stellungnahmever- -
fahren 2022

Methode der Risikoadjustierung Keine weitere Risikoadjustierung
Erlauterung der Risikoadjustierung -

Rechenregeln Zdhler
Implantationen mit einer Sepsis im postoperativen Verlauf
Nenner
Alle Implantationen eines TAH
Erlduterung der Rechenregel Diese Kennzahl bericksichtigt alle Neuimplantationen, Systemwechsel und —
erganzungen, mit postoperativ vorliegender Sepsis unabhangig vom Zeit-

punkt des Auftretens der Sepsis, d.h. auch bei Vorliegen der Sepsis bereits
pra- oder intraoperativ.

Teildatensatzbezug HTXM:M
Zahler (Formel) SEPSIS %==% 1
Nenner (Formel) fn_EntlassunglnAJd &

fn_GGistHTXM_MKU &
ARTSYSTEM %in% c(1,2,3,4) &
ARTSYSTEM %==% 4

Verwendete Funktionen fn_AJd
fn_EntlassunglnAJ
fn_EntlassungJahr
fn_GGistHTXM_MKU

Verwendete Listen -

Darstellung -

Grafik -

Vergleichbarkeit mit Vorjahresergeb- Vergleichbar
nissen

Erlduterung der Vergleichbarkeit zum -
Vorjahr
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
52390: Sepsis bei Implantation eines TAH

Begriindung der Anderungen der end- -
giiltigen gegeniiber den prospektiven
Rechenregeln

© 1QTIG 2023 Stand: 31.05.2023
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
Sepsis bei Implantation eines Herzunterstiitzungssystems
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
Gruppe: Fehlfunktion des Systems bei Implantation eines Herzunterstiitzungssystems

Gruppe: Fehlfunktion des Systems bei Implantation eines
Herzunterstiitzungssystems

Bezeichnung Gruppe Fehlfunktion des Systems bei Implantation eines Herzunterstiitzungssystems
Qualitatsziel Die Rate an Fehlfunktionen des implantierten Herzunterstiitzungssystems/Kunstherzens soll
niedrig sein

Hintergrund

Die mechanische Herzunterstiitzung ist assoziiert mit haufigen und oft schwerwiegenden Komplikationen. Be-
reits im Jahr 2001 wurden in einer randomisierten kontrollierten Studie haufige schwerwiegende Komplikatio-
nen, zu denen auch Fehlfunktionen der implantierten Herzunterstitzungssysteme zédhlen, ausgewiesen (Rose

et al. 2001).

Seither belegen zahlreiche Studien, dass gerdateabhangige Fehlfunktionen eines Herzunterstiitzungssystems
haufig auftreten kénnen und einen erhdhten Einfluss auf die Mortalitdt haben (Kirklin et al. 2012, Genovese et
al. 2009, Dembitsky et al. 2004).

Die in dem HTA von Angermayr et al. (2007) eingeschlossenen Priméarstudien weisen Komplikationsraten fiir

Geritefehlfunktionen (z. B. Defekt der Pumpe) bei der Indikation fiir ein Unterstiitzungssystem als Uberbrii-
ckung zur Herztransplantation (Bridge to Transplant; BTT) zwischen 0,5 % bis 10 % aus.
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
52391: Fehlfunktion des Systems bei Implantation eines LVAD

52391: Fehlfunktion des Systems bei Implantation eines LVAD

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item Bezeichnung M/K  Schliissel/Formel Feldname
24:B Wurde wahrend des M 0= nein VADTAHIN
stationaren Aufenthal- - ja
tes ein Herzunterstut-
zungssystem / Kunst-
herz implantiert?
42:M Art des Unterstiit- M 1= permanentes LVAD ARTSYSTEM

zungssystems 2 = permanentes RVAD

3 = permanentes BiVAD

4= TAH
5= VA-ECMO
6 = temporares Herzunterstiitzungs-
system
46:M Fehlfunktion des Her- M 0= nein FEHLFNKTVADTAH
zunterstltzungssys- 1= ja, technische Fehlfunktion
tems

2 = ja, sekundare Fehlfunktion

101:B Entlassungsdatum K - ENTLDATUM
Krankenhaus

EF* Monat des Entlas- - monat(ENTLDATUM) monatEntl
sungstages

*Ersatzfeld im Exportformat
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
52391: Fehlfunktion des Systems bei Implantation eines LVAD

Eigenschaften und Berechnung

ID

Bezeichnung
Indikatortyp

Art des Wertes
Datenquelle

Bezug zum Verfahren
Berechnungsart
Referenzbereich 2022
Referenzbereich 2021

Erlduterung zum Referenzbereich
2022

Erlduterung zum Stellungnahmever-
fahren 2022

Methode der Risikoadjustierung
Erlauterung der Risikoadjustierung

Rechenregeln

Erlduterung der Rechenregel

Teildatensatzbezug
Zahler (Formel)

Nenner (Formel)

Verwendete Funktionen

Verwendete Listen
Darstellung
Grafik

Vergleichbarkeit mit Vorjahresergeb-
nissen

Erlauterung der Vergleichbarkeit zum

Vorjahr

52391

Fehlfunktion des Systems bei Implantation eines LVAD
Ergebnisindikator

Qualitatsindikator

QS-Daten

DeQS

Ratenbasiert

<5,00 %

<5,00 %

Keine weitere Risikoadjustierung

Zahler

Implantationen mit Fehlfunktion des implantierten Herzunterstitzungssys-
tems/Kunstherzens

Nenner

Alle Implantationen eines LVAD

Dieser QI beriicksichtigt alle Neuimplantationen, Systemwechsel und —ergan-
zungen

HTXM:M
FEHLFNKTVADTAH %in% c(1,2)

fn_EntlassunglnAJ &
fn_GGisStHTXM_MKU &
ARTSYSTEM %in% c(1,2,3,4) &
ARTSYSTEM %==% 1

fn_AJd
fn_EntlassunglnAJ

fn_EntlassungJahr
Fn_GGistHTXM_MKU

Vergleichbar

1QTIG 2023
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
52391: Fehlfunktion des Systems bei Implantation eines LVAD

Begriindung der Anderungen der end- -
giiltigen gegeniiber den prospektiven
Rechenregeln

© 1QTIG 2023 Stand: 31.05.2023
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
52392: Fehlfunktion des Systems bei Implantation eines BiVAD

52392: Fehlfunktion des Systems bei Implantation eines BiVAD

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item Bezeichnung M/K  Schliissel/Formel Feldname
24:B Wurde wahrend des M 0= nein VADTAHIN
stationaren Aufenthal- - ja
tes ein Herzunterstut-
zungssystem / Kunst-
herz implantiert?
42:M Art des Unterstiit- M 1= permanentes LVAD ARTSYSTEM

zungssystems 2 = permanentes RVAD

3 = permanentes BiVAD

4= TAH
5= VA-ECMO
6 = temporares Herzunterstiitzungs-
system
46:M Fehlfunktion des Her- M 0= nein FEHLFNKTVADTAH
zunterstltzungssys- 1= ja, technische Fehlfunktion
tems

2 = ja, sekundare Fehlfunktion

101:B Entlassungsdatum K - ENTLDATUM
Krankenhaus

EF* Monat des Entlas- - monat(ENTLDATUM) monatEntl
sungstages

*Ersatzfeld im Exportformat
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
52392: Fehlfunktion des Systems bei Implantation eines BiVAD

Eigenschaften und Berechnung

ID

Bezeichnung
Indikatortyp

Art des Wertes
Datenquelle

Bezug zum Verfahren
Berechnungsart
Referenzbereich 2022
Referenzbereich 2021

Erlduterung zum Referenzbereich
2022

Erlduterung zum Stellungnahmever-
fahren 2022

Methode der Risikoadjustierung
Erlauterung der Risikoadjustierung

Rechenregeln

Erlduterung der Rechenregel

Teildatensatzbezug
Zahler (Formel)

Nenner (Formel)

Verwendete Funktionen

Verwendete Listen
Darstellung
Grafik

Vergleichbarkeit mit Vorjahresergeb-
nissen

Erlauterung der Vergleichbarkeit zum

Vorjahr

52392

Fehlfunktion des Systems bei Implantation eines BiVAD

Transparenzkennzahl
QS-Daten
DeQS

Ratenbasiert

Keine weitere Risikoadjustierung

Zahler

Implantationen mit Fehlfunktion des implantierten Herzunterstitzungssys-
tems/Kunstherzens

Nenner

Alle Implantationen eines BiVAD

Diese Kennzahl bericksichtigt alle Neuimplantationen, Systemwechsel und —
erganzungen.

HTXM:M
FEHLFNKTVADTAH %in% c(1,2)

fn_EntlassunglnAJ &
fn_GGisStHTXM_MKU &
ARTSYSTEM %in% c(1,2,3,4) &
ARTSYSTEM %==% 3

fn_AJd
fn_EntlassunglnAJ

fn_EntlassungJahr
Fn_GGistHTXM_MKU

Vergleichbar

1QTIG 2023
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
52392: Fehlfunktion des Systems bei Implantation eines BiVAD

Begriindung der Anderungen der end- -
giiltigen gegeniiber den prospektiven
Rechenregeln

© 1QTIG 2023 Stand: 31.05.2023
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
52393: Fehlfunktion des Systems bei Implantation eines TAH

52393: Fehlfunktion des Systems bei Implantation eines TAH

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item Bezeichnung M/K  Schliissel/Formel Feldname
24:B Wurde wahrend des M 0= nein VADTAHIN
stationaren Aufenthal- - ja
tes ein Herzunterstut-
zungssystem / Kunst-
herz implantiert?
42:M Art des Unterstiit- M 1= permanentes LVAD ARTSYSTEM
ZUnsssyslems 2 = permanentes RVAD
3 = permanentes BiVAD
4= TAH
5= VA-ECMO
6 = temporares Herzunterstiitzungs-
system
46:M Fehlfunktion des Her- M 0= nein FEHLFNKTVADTAH
zunterstltzungssys- 1= ja, technische Fehlfunktion
tems
2 = ja, sekundare Fehlfunktion
101:B Entlassungsdatum K - ENTLDATUM
Krankenhaus
EF* Monat des Entlas- - monat(ENTLDATUM) monatEntl

sungstages

*Ersatzfeld im Exportformat

1QTIG 2023
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2022 nach DeQS-RL
TX-MKU - Herzunterstiitzungssysteme/Kunstherzen
52393: Fehlfunktion des Systems bei Implantation eines TAH

Eigenschaften und Berechnung

ID

Bezeichnung
Indikatortyp

Art des Wertes
Datenquelle

Bezug zum Verfahren
Berechnungsart
Referenzbereich 2022
Referenzbereich 2021

Erlduterung zum Referenzbereich
2022

Erlduterung zum Stellungnahmever-
fahren 2022

Methode der Risikoadjustierung
Erlauterung der Risikoadjustierung

Rechenregeln

Erlduterung der Rechenregel

Teildatensatzbezug
Zahler (Formel)

Nenner (Formel)

Verwendete Funktionen

Verwendete Listen
Darstellung
Grafik

Vergleichbarkeit mit Vorjahresergeb-
nissen

Erlauterung der Vergleichbarkeit zum

Vorjahr

52393

Fehlfunktion des Systems bei Implantation eines TAH

Transparenzkennzahl
QS-Daten
DeQS

Ratenbasiert

Keine weitere Risikoadjustierung

Zahler

Implantationen mit Fehlfunktion des implantierten Herzunterstitzungssys-
tems/Kunstherzens

Nenner

Alle Implantationen eines TAH

Diese Kennzahl bericksichtigt alle Neuimplantationen, Systemwechsel und —
erganzungen.

HTXM:M
FEHLFNKTVADTAH %in% c(1,2)

fn_EntlassunglnAJ &
fn_GGisStHTXM_MKU &
ARTSYSTEM %in% c(1,2,3,4) &
ARTSYSTEM %==% 4

fn_AJd
fn_EntlassunglnAJ

fn_EntlassungJahr
Fn_GGistHTXM_MKU

Vergleichbar
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Begriindung der Anderungen der end- -
giiltigen gegeniiber den prospektiven
Rechenregeln
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Anhang I: Schliissel (Spezifikation)

Schliissel: EntlGrund

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

13

14

15

17

22

25

28

29

30

Behandlung reguldr beendet

Behandlung reguldr beendet, nachstationare Behandlung vorgesehen
Behandlung aus sonstigen Griinden beendet

Behandlung gegen arztlichen Rat beendet

Zustandigkeitswechsel des Kostentragers

Verlegung in ein anderes Krankenhaus

Tod

Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPfIV in
der am 31.12.2003 geltenden Fassung)

Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung

Entlassung in eine Pflegeeinrichtung

Entlassung in ein Hospiz

externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung

Behandlung aus sonstigen Griinden beendet, nachstationdre Behandlung vorgesehen
Behandlung gegen arztlichen Rat beendet, nachstationare Behandlung vorgesehen

interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen,
nach der BPfIV oder fiir besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationarer und stationsaquivalenter
Behandlung

Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (fiir Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
Behandlung regular beendet, beatmet entlassen
Behandlung regular beendet, beatmet verlegt

Behandlung regulir beendet, Uberleitung in die Ubergangspflege
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Anhang ll: Listen

Keine Listen in Verwendung.
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Anhang lll: Vorberechnungen

Vorberechnung Dimension Beschreibung Wert
Auswertungsjahr Gesamt Hilfsvariable zur Bestimmung des Jahres, dem ein Datensatz in der Auswer- 2022
tung zugeordnet wird. Dies dient der Abgrenzung der Datensatze des Vor-
jahres zum ausgewerteten Jahr.
MKUPatientenVerstorben Standort Anzahl verstorben entlassener MKU-Patientinnen und MKU-Patienten pro

Standort im Auswertungsjahr.
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Anhang IV: Funktionen

Funktion FeldTyp

Beschreibung

Script

fn_AJ integer

fn_AltergedeckeltMKU integer

fn_EntlassunglinAlJ boolean

fn_Entlassunglahr integer

fn_GGistHTXM_MKU boolean

fn_MKUScore_251800 float

Auswertungsjahr

Patientenalter, nach unten gedeckelt bei 37 Jah-
ren

Entlassung in Auswertungsjahr

Entlassungsjahr

Fall gehort zu HTXM-MKU (keine Einschrankung
auf den letzten Aufenthalt)

Score zur logistischen Regression — Sterblichkeit
bei MKU

VB$Auswertungsjahr

pmax(alter, 37)

fn_EntlassungJahr %==% fn_AJ

ifelse(
Tis.na(ENTLDATUM),
to_year(ENTLDATUM), to_year(monatEntl)

VADTAHIN %==% 1

# Funktion fn_MKUScore_ 251800

# definiere Summationsvariable log_ odds
log_odds <- 0

# Konstante
log odds <- log_odds + (1) * -0.789215708555896

# Altersrisiko pro Jahr Abweichung vom
Durchschnittsalter (56 Jahre) - gedeckelt bei 37
Jahren

log_odds <- log_odds + ((fn_AltergedeckeltMKU - 56))
* 0.030766633408942

# Systemart - RVAD
log _odds <- log_odds + ((ARTSYSTEM %==% 2)) *
0.753766994754092

# Systemart - BiVAD
log _odds <- log_odds + ((ARTSYSTEM %==% 3)) *
1.148844163358125
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Funktion

FeldTyp

Beschreibung

Script

# Systemart - TAH
log _odds <- log_odds + ((ARTSYSTEM %==% 4)) *
1.917287730779113

# INTERMACS Level 2
log_odds <- log_odds + ((INTERMACS %==% 2)) *
-0.363123125919972

# INTERMACS Level 3
log_odds <- log_odds + ((INTERMACS %==% 3)) *
-1.222280264738029

# INTERMACS Level 4
log_odds <- log_odds + ((INTERMACS %==% 4)) *
-1.232874713938814

# INTERMACS Level 5
log_odds <- log_odds + ((INTERMACS %==% 5)) *
-1.222467292772349

# INTERMACS Level 6-7
log_odds <- log_odds + ((INTERMACS %in% 6:7)) *
-0.689428874030764

# INTERMACS Level nicht bekannt - (bei Systemwechsel
und -ergénzungen)

log _odds <- log_odds + ((is.na(INTERMACS))) *
-0.524355392503150

# Thorakale Operationen vor stationdrer Aufnahme
log_odds <- log_odds + ((VOROPTHORAKALJN == 1)) *
0.297543672498399

# Lage des Systems: extra-/parakorporal
log_odds <- log_odds + ((LAGEVADTAH %in% 1:2)) *
0.753047143980950

# Berechnung des Risikos aus der Summationsvariable
log_odds
plogis(log_odds)
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