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AK-ID AK-Bezeichnung Referenzbereich 2018 Referenzbereich 2017 Anpassung 

851807  
(NEU) 

Angabe von VA-ECMO bei Systemart = 0 AK im Vorjahr nicht berechnet - 

851809  
(NEU) 

Häufige Angabe von "nicht bestimmbar" bei Indikationskrite-
rien 

≤ 75,00 % AK im Vorjahr nicht berechnet - 

851810  
(NEU) 

Häufige Systemwechsel und -ergänzungen ≤ 20,00 % AK im Vorjahr nicht berechnet - 

851811  
(NEU) 

Inkonsistente Zielstellung und Einsatzdauer = 0 AK im Vorjahr nicht berechnet - 

850249  Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation (Herzunter-
stützungssysteme/Kunstherzen) 

≥ 100,00 % ≥ 100,00 % Nein 

850250  Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation (Herzunter-
stützungssysteme/Kunstherzen) 

≤ 110,00 % ≤ 110,00 % Nein 

 


